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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy.: Dostawa rejestratora holterowskiego EKG wraz z oprogramowaniem

Pytanie 1

Pkt. 7 Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym.

Czy Zamawiajacy dopusci analiz¢ zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej?
W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapiséw sygnatu EKG powszechnie stosuje si¢ tryb
retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednoczesnie szybki i doskonaly. Wystarczajacy do diagnostyki.
Tryb prospektywny wymaga znacznie wigcej czasu i wiedzy operatora.

Ten rodzaj analizy najezgscie] wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne
do bardzo skomplikowanych przypadkéw medycznych,

Odpowiedz 1
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 2

Pkt. 10 Mozliwos¢ wykrywania, przegladania, tworzenia ilosciowych raportéw w zakresie oceny: VE,
S'SVE, P'SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i
obnizenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Sredni Rytm Serca, procentowy udziatl artefaktow w zapisie.
Czy Zamawiajacy dopusci system z mozliwoseiag wykrywania, przegladania, tworzenia ilosciowych
raportéw w zakresie oceny: VE, S'SVE, P°'SVT, Pauz, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia,
Pary, R na T, uniesienia i obnizenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Sredni Rytm Serca, procentowy
udzial artefaktéw w zapisie, bez funkeji oceny IRR VT, IVR?

Odpowiedz 2
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 3
Pkt. 13 Prezentacja wynikéw w formie trendéw w tym tréjwymiarowe trendy ST i HRV.

Czy Zamawiajacy dopusci system bez prezentacji trendéw 3D ilustrujgcych zmiany odcinka ST i
HRV?

Obraz 3D trendéw zmian odcinak ST i HRV nie wnosi zadnych waloréw diagnostycznych,

Odpowiedz 3
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.




Pytanie 4

Pkt. 18 Bezprzewodowa transmisja danych umozliwiajaca podglad zapisu EKG w czasie rzeczywistym.
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu rejestrator bez funkcji bezprzewodowej transmrisji danych
umozliwiajaca podglad zapisu EKG w czasie rzeczywistym?

Funkcja bezprzewodowej transmisji danych, umozliwiajacg podglad zapisu EKG w czasie rzeczywistym,
nie ma wigkszego zastosowania w klinicznym badaniu typu Holter EKG.

Odpowiedz 4
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 5

Pkt. 20 Analizy odstepu QT z prezentacja wynikéw w formie tabelarycznej graficzne.

Czy Zamawiajacy dopusci system z mozliwo$cig analizy odstepu QT z prezentacja wynikow w formie
tabelarycznej, bez graficznej?

Odpowiedz 5
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.
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