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Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Dostawa rejestratora holterowskiego EKG wraz z oprogramowaniem

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci system holterowski wyposazony w wykrywanie, przegladanie i tworzenie raportow
w zakresie VE, §'SVE, P'SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na
T, uniesienia i obnizenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Sredni Rytm Serca oraz artefakiow w zapisie z ich
ilosciowa prezentacja, bez prezentacji procentowe]?

Odpowiedz 1
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopusci prezentacj¢ wynikéw w formie trendéw dwuwymiarowych nie tylko dla ST 1 HRV,
ale réwniez miedzy innymi dla HR, VE, Przeds.?

Odpowiedz 2
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopusci system holterowski bez komunikacji bezprzewodowej z oprogramowaniem do
analizy zapisu holterowskiego? Komunikacja bezprzewodowa nie ma w tym wypadku Zadnego znaczenia i
zastosowania. Aby uruchomié¢ badanie nalezy najpierw zatozy¢ rejestrator na pacjenta wigc sprawdzenie
jakogci sygnahu i uruchomienic badania bezposrednio z rejestratora za pomoc jednego przycisku po zatozeniu
go pacjentowi jest duzo szybsze i sprawnicjsze mz powrét personelu medycznego do stanowiska
komputerowego w celu zdalnego uruchomienia badania. Badanie holterowskie ma na celu gléwnie zbadanie
pracy serca pacjenta w jego naturalnym srodowisku. Bardzo czesto wiaze sie z faktem, ze pacjent zabiera
rejestrator holterowski do domu i dopiero po powrocie pacjenta do placéwki medyczne; zapis jest
importowany do programu analizujgcego EKG 1 tam analizowany w catosci. Transmisja EKG w czasie
rzeczywistym nie ma najmniejszego sensu w kontekscie analizy zapisu i diagnozowaniu pacjenta. Co wigcej
taka funkcjonalnoé¢ dotyczy gtownie systemu telemetrycznego, a nie holterowskiego.

OdpowiedZ 3
Nie. Wymagania zgodnie ze specyfikacjg.
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