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Odpowiedii na pytania
Dotyczy: Zaproszenia do skladania ofert na dostawe detektora cyfrowego do zdjeé rentgenowskich

Pytanie nr 1
Dot.: Formularza ofertowego, Wymagane parametry techniczno — jakodciowe pkt. 2

Czy Zamawiajacy dopusci detektor o nizej wadze wynoszacej tacznie z akumulatorem od 3,1 kg do 3,5 kg?

Wymagana aktualnie waga detektora wplywa na obniZenie komfortu pracy technika 1 wskazuje na wymog
dostarczenia detektora starej generacji. W trosce o finanse publiczne prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wymaga dostarczenia detektora wraz z akumulatorem o wadze od 3,1 do 3,5 kg.

Odpowiedz 7
Zamawiajacy dopusci detektor o nizej wadze wynoszacej lacznie z akumulatorem od 3,1 kg do 3,5 kg,

Pytanie nr 2
Dot.: Formularza ofertowego, Wymagane parametry techniczno — jakosciowe pkt. 4

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszezenie detektora o rozmiarze aktywnym detektora 421mm x421 mm
(x5mm) Tak nie wielka roznica w wiclkosci obszaru aktywnego nie ma znaczenia dla procesu
diagnostycznego oraz jakosci wykonywanych badan obrazowych. Z tego wzgledu zwracamy sig do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dopuszezenie detektora o rozmiarze jak wyzej.

Odpowiedz
Dopuszezamy detektor o rozmiarze aktywnym detektora 421 mm x 421 mm ( £5mm)

Pytanie nr 3
Dot.: Formularza ofertowego, Wymagane parametry techniczno — jakosciowe pkt. 12

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang wymogu w zakresie wymogu ochrony detektora przez pylami i ptynami.
Wymog stopnia ochronnoéci przed wodg : min. IPX1 wskazuje na wymog dostawy detektora stare;
generacji, co zapewne nie jest intencja Zamawiajacego. W trosce o finanse publiczne prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga dostarczenia detektora z ochrong ptzed pytami i ptynami min.
P54,

Odpowiedz nr 3
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia detektora z ochrong przed pylami i ptynami min. JP54.




Pytanie nr 4
Dot.: Formularza ofertowego, Wymagane parametry techniczno — jakosciowe

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wymaga dokumentu autoryzacji producenta dla dostawcy
detektora na sprzedaz i serwis detektorow wraz z oprogramowaniem detektora na terenie Polski,

Odpowiedz
Zamawiajacy wymaga dokumentu autoryzacji producenta dla dostawcy detektora na sprzedaz i serwis
detektorow wraz z oprogramowaniem detektora na terenie Polski.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajgcy dopusci detektor renomowanego producenta, kiory posiada pamigé 200 obrazéw?

Detektor nie jest urzadzeniem, na kiérym przechowuje si¢ lub magazynuje obrazy diagnostyczne.
Ze wzgledéw bezpieczenstwa detekior powinien jak najszybeiej zostaé wpiety w sie¢ szpitalng w celu
transferu zdjec¢ do systemu archiwizacji PACS posiadanego przez placowke.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopusci detektor , ktéry posiada pamieé 200 obrazow.

Pytanie nr 6
Liczba wykonanych badan tygodniowo lub miesigcznie

Odpowiedz
Tlo$¢ wykonanych badan miesigeznie srednio wynosi 170 ( liczba ekspozycji 240)
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